Dušenje instrumenta z vrtljivo tuljavico.
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Dinamika elektricnega merilnega instrumenta

1. Odziv na stopnico

Ce se merjena veli¢ina hipno spremeni, instrument zaradi
vztrajnosti vrtljivega organa (prisotnost mase) nme more Vv
trenutku zavzeti nove vrednosti.

Tudi ustaviti se ne more v trenutku (niha okrog novega
ravnovesnega polZaja).

¢ Da lahko ¢im hitreje od¢itamo novo vrednost, mora biti
nihanje duseno.
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Znatilne odzive razdelimo v tri -
skupine:
 podkritiéno dusenje £ <1,
* kriti¢no dusenje ¢ =1,

a * nadkriti¢no dusenje § > 1.
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